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Einleitung

Bei tiefen Wundhohlen, unterminierten Wundrandern oder
offenen Fisteln werden Alginate, Cavities u.a. als Wundfuller
verwendet. Der Wundfuller soll das Exsudat vom Wundgrund
aufnehmen und an den Sekundarverband abgeben. Moderne
Schaumverbande wolben sich unter Exsudataufnahme in
Richtung Wundgrund und kénnten daher einen Wundfuller
bel nicht zu tiefen Wunden uber Ussig machen. Wir haben bel
ausgewahlten Schaumverbanden den Grad der Wolbung
untersucht.

Methoden

Folgende Wundau agen wurden gepruft: Askina Touch

(B. Braun), Allevyn Gentle sanft haftend (Smith & Nephew),
Biatain Silicone (Coloplast GmbH), Covidien AMD Foam Border
Dressing (Covidien Deutschland GmbH), Cutimed Siltec B
Silicon Schaumverband mit Kleberand (BSN Medical GmbH),
Mepilex (MoInlycke Health Care GmbH), PolyMem Non-Adhesive
(Ferris Mfg. Corp), Suprasorb P selbstklebend (Lohmann &
Rauscher) und DracoFoam (Draco). Etwa 5 ml blau einge-
farbtes kunstliches Wundexsudat, das auch zur Bestimmung
der Absorptionskapazitat verwendet wird, wurde mittels

einer Pipette auf die zu testenden Wundau agen aufgetragen.
Nach 3 Minuten wurde die Wundau age bei jewells gleichen
Einstellungen (Aufnahmewinkel, Abstand zur Wundau age und
Belichtung mit Blitz) fotogra ert. Am Papierausdruck wurde

die WOlbung mittels Lineal vermessen.

Ergebnisse

Bei Allevyn Gentle und Askina Touch wurde keine merkliche
und bei Covidien nur eine geringe Wo6lbung beobachtet.

Bei Biatain Silicone, Cutimed Siltec B, Mepilex non border,
PolyMem und Suprasorb P wurde eine Wdlbung gefunden.
Die Woélbung bei Mepilex non border ist vom Wundgrund weg,.
Biatain Silicone und Cutimed Siltec Border zeigen eine in etwa
gleich grof3e WoIlbung. Biatain Silicone zeigt die grofdte Form-
stabilitat der getesteten Schaumverbande. Die Wélbung
betragt ca. 2cm.

Abbildung 12: Die W6lbung
hat eine klinische Relevanz.
Sie ermoglicht eine schnelle
und zielgerichte Absorptions-
aufnahme und schitzt den
Wundrand vor einer mdglichen
Mazeration.

Diskussion

Bei Wunden bis 2cm Tiefe kann bei Verwendung des richtigen
Schaumverbandes auf einen Wundfuller verzichtet werden.
Biatain Silicone ist aufgrund der Grof3e der Wolbung und der
Formstabllitat des Schaumkissens hierflr besonders geeignet.

Tabelle 1:

Ubersicht tber die maximale Wolbung nach Zugabe von ca. 5ml kiinstlichem
Wundexsudat und 3 Minuten Wartezeit. Angabe in mm. Ein negatives Vor-

zeichen heildt, dass sich der Verband vom Wundgrund weg wolbt.
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Abbildung 1-11: W6lbung der gepruften Wundverb&nde nach Zugabe von ca. 5 ml kiinst-



